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Applikator

Sensor (indeni)

Det grundlæggende i G7
G7 viser dine glukoseoplysninger på dine skærmenheder.

Sensor og  
applikator

• Under opsætningen viser 
vi dig, hvordan du bruger 
applikatoren til at indsætte 
den indbyggede sensor under 
huden.

• Sensoren sender en 
glukoseværdi til din(e) 
skærmenhed(er) hvert 
5. minut.

• Sensoren holder i op til 
10 dage med 12-timers 
ekstra tid.

Efter du har indsat sensoren, 
kan du bruge overplasteret til at 
fastholde sensoren på din hud.

Overplaster

Under opsætning skal du bruge 
instruktionerne til indsættelse af 
sensoren, som du finder i appen 
eller i æsken med overplasteret.

Hvad er der i sensoræsken

Instruktioner



Gennemse Indikationer for brug i Brugervejledningen til G7. 
Al grafik er kun repræsentativ. Dit produkt kan se anderledes ud.

Hvilken skærmenhed opsætter 
du?
• App

Gå til afsnittet: Opsætning af appen

• Modtager
Gå til afsnittet: Opsætning af modtager

Brug op til 3 skærmenheder
Få dine glukoseoplysninger på din telefon, dit Apple Watch og Dexcom-
modtageren.

Du kan opsætte appen, modtageren eller begge i en hvilken som helst 
rækkefølge.

Appen eller modtageren er måske ikke tilgængelige i alle geografiske 
områder.

Du kan se understøttede smartphones og operativsystemer på:  
dexcom.com/compatibility

Det grundlæggende i G7
G7 viser dine glukoseoplysninger på dine skærmenheder.



Opsætning af appen

1. Kom godt i gang

Du skal have sikker internetadgang 
under opsætningen.
• Gå til Apple App Store eller 

Google Play Butik for at 
downloade Dexcom G7-appen.

• Åbn appen.
• Log på, eller opret en konto.

Dexcom G7
4.3 K

2. Opsætning

• Følg appinstruktionerne for at 
opsætte appen.

• Hvis du vil have instruktioner 
i at indsætte sensoren, skal 
du følge instruktionerne 
i appen eller se instruktionerne 
Indsættelse af sensor 
i sensoræsken.

• Efter indsættelse og 
parring skal du følge 
lokale retningslinjer for 
bortskaffelse af applikatoren 
og genanvendelse af Dexcom-
emballagen.

3. Sensoropvarmning

Timeren for 
sensoropvarmning 
fortæller dig, hvornår 
du begynder at 
få værdier og 
adviseringer.

ProfilTilslutningerHistorikGlukose

27 
minutter tilbage

Sensoropvarmning
Din sensor varmer op nu.

Ingen målinger eller adviseringer, 
før opvarmning er fuldført.

Hjælp

Ingen adviseringer

9:41

ProfilTilslutningerHistorikGlukose

27 
minutter tilbage

Sensoropvarmning
Din sensor varmer op nu.

Ingen målinger eller adviseringer, 
før opvarmning er fuldført.

Hjælp

Ingen adviseringer

9:41

4. Din sensorsession

Se Brugervejledningen til G7 for at 
få mere at vide. 



Opsætning af modtager

Navigation på modtager
På modtagerens skærm kan du 
se, hvilke knapper du skal bruge. 
• Hvis du vil rulle hurtigere, skal 

du trykke på knappen Rul op/
ned og holde den nede.

• Hvis du vil gå til det næste 
felt, skal du bruge knappen Vælg.

Næste

30

Tilbage

Indtast kulhydraterne for 
måltidet. 

10:30 

Måltider

50�%

gram

Rul op
Gå tilbage

Rul ned
Vælg

1. Kom godt i gang

Tryk på knappen 
Vælg i 3-5 sekunder 
for at tænde 
modtageren.

Vælg

3. Sensoropvarmning

Timeren for 
sensoropvarmning 
fortæller dig, hvornår 
du begynder at 
få værdier og 
adviseringer.

Menu

10:30 50�%

Din sensor varmer nu op. Ingen
 sensorværdier eller adviseringer, 

før opvarmningen er udført.

Sensoropvarmning

tilbage

Ingen adviseringer

27:00

2. Opsætning
• Følg instruktionerne på 

modtagerens skærm for at 
opsætte modtageren.

• Hvis du vil have instruktioner 
i at indsætte sensoren, skal du 
se instruktionerne Indsættelse 
af sensor i sensoræsken.

• Efter indsættelse og 
parring skal du følge 
lokale retningslinjer for 
bortskaffelse af applikatoren 
og genanvendelse af Dexcom-
emballagen.

4. Din sensorsession

Se Brugervejledningen til G7 for at 
få mere at vide. 
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